Hasta Karyolası Hakkında Bilgi 

Hasta karyolası diğer bir adıyla hasta yatağı kavramı ülkemizde son yıllarda oldukça kullanılmaya 
başlanmıştır. Hasta yatağı denince akla tüm hastalar için kullanılan bir yatak gelmektedir. Fakat hasta 
yatakları genellikle hiç hareket edemeyen ya da sınırlı hareket eden hastaların kullandığı bir yatak 
çeşididir. Hasta yatağı şekil ve kullanım itibarıyla normal yataklardan farklılık gösterir. Hasta 
yataklarında yan korkuluk bulunur. Bu yan korkuluk hastanın yataktan düşmesini engeller ve güvenini 
sağlar. Normal yataklarda ise yan korkuluk bulunmamaktadır. Hasta yatakları hakkında bir diğer 
bilinmesi gereken ise hareket özelliğine sahip olmasıdır. Genellikle felçli ya da yatalak hastalar bu 
hasta yataklarını kullandığı için bu yataklar hareket özelliğine sahiptir. 

Normal yataklar yerine sağlık uzmanlarının hasta yataklarını felçli hastalara önermesinin sebebi işte 
bu hareket mekanizmasından dolayıdır. Bu hareket özelliğini sağlayan bir motor bulunur ve bu motor 
elektrikle çalışır. Hasta karyolası hakkında bilinmesi gereken bir diğer özellikte tekerleklere sahip 
olmasıdır. Normal bir yatak sabit bir şekilde olurken, hasta yatağı tekerlekleri sayesinde hareket 
edebilir ya da sabitlenebilir. Hasta karyolasının hastanın tedavi sürecine de olumlu etkisi olduğu 
görülmüştür. Özellikle hareket özelliğine sahip olmasından dolayı hastanın temel ihtiyaçlarını 
gidermesinde daha kolaylaştırıcı bir ürün olmuştur. Birçok modeli olan hasta karyolası hem hasta hem 
de hastayla ilgilenen kişiler için daha iyi bir yatak çeşidi olmuştur. Hastanıza uygun hasta yatağı 
modelleri için Haskar medikal firmamızı tercih edebilirsiniz. 




